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PREFAȚĂ 
 

Ingineria Biomedicală este un domeniu interdisciplinar, unde științele 

inginerești cooperează la soluționarea problemelor specifice a Ingineriei,  Medicinii 

și Biologiei. Domeniul Ingineriei Biomedicale s-a conturat din necesitatea 

cooperării dintre personalul medical și specialiștii în inginerie, informatică și științe 

exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea 

mijloacelor de tratament, cercetare medicală și managementul tehnologiilor 

medicale. Evaluarea experienţei globale în domeniu, a demonstrat că dispozitivele 

medicale performante reprezintă partea indispensabilă a actului medical în 

prevenirea, diagnosticarea corectă şi tratarea unor maladii ce ocupă primele poziţii 

în structura mortalităţii şi morbidităţii. Utilizarea eficientă a acestora, presupune, în 

mod prioritar, sporirea numărului de investigaţii şi tratament cost eficiente şi 

calitative. Datorită progreselor recente în domeniul tehnicilor, tehnologiilor şi 

produselor aplicate în medicină, bioingineria a devenit un subiect central, în special 

printre companiile cu profil medical. 

Întreţinerea, verificarea şi managementul dispozitivelor medicale au devenit 

prioritare în politica de sănătate a multor state, multe studii dovedind că prin 

politici coerente în acest domeniu, se poate îmbunătăţi raportul cost/eficienţei 

utilizării tehnologiilor medicale avansate, creşterea siguranţei pacienţilor şi, nu în 

ultimul rând, creşterea calităţii actului medical. 

Gradul de dotare a instituțiilor medicale cu dispozitive medicale 

performante şi asigurarea unui nivel corespunzător de profesionalism al cadrelor 

medicale reprezintă instrumentele–cheie în asigurarea bunei funcţionări a 

sistemului de sănătate şi exercită un impact direct asupra eficacităţii funcţionale a 

sistemului, asupra calităţii serviciului şi gradului de satisfacere a beneficiarului. 

Manualul Instrumentație Biomedicală are ca scop formarea studenților în 

domeniul Ingineriei Biomedicale, care urmează studii de licență și masterat.  

Această specializare interdisciplinară este destinată, conform cerințelor 

contemporane racordate la standardele europene în domeniu, pregătirii inginerilor 

în organizarea și executarea cercetărilor diagnostice, procedurilor de tratament, 

asigurarea suportului tehnic și operațional pentru utilizatorii de echipamente clinice 

și de tehnologie medicală, efectuarea întreținerii, planificării dispozitivelor 
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medicale pentru asigurarea eficacității, siguranței și utilizării dispozitivelor 

medicale. 

Manualul are la bază o informație robustă, selectată din diferite referințe 

științifice: cărţi, manuale, articole din reviste și manuale a conferințelor de 

specialitate și este structurat pe 8 capitole, având o succesiune prin conținut. 

Primul capitol cuprinde informație despre originea semnalelor biomedicale, 

criteriile de clasificare și metodele de procesare a semnalelor biomedicale. 

Capitolele doi și trei sunt dedicate mijloacelor de captare, procesare și 

prelucrare primară a semnalelor biomedicale electrofiziologice și neelectrice. 

Capitolele patru – șapte cuprind metodele și tehnicile principale utilizate în 

organizarea și executarea cercetărilor diagnostice, procedurilor de tratament și 

reabilitare: instrumentație biomedicală pentru diagnostic, terapie și echipamente de 

laborator în medicină. 

Capitolul opt este dedicat electrosecurității în domeniul instrumentației 

medicale, efectelor curentului electric asupra organismului viu și recomandărilor de 

îmbunătățire a gradului de securitate electrică. 

Diversitatea și multitudinea informației despre instrumentație medicală este 

foarte mare și, din acest motiv, sunt selectate cele mai generale, care, în opinia 

autorilor, nu trebuie să lipsească dintr-un curs de instrumentație biomedicală. 

Cunoștințele obținute de studenți din manualul dat, pot servi ca o platformă pentru 

acumularea ulterioară independentă a cunoștințelor în domeniu.  

Victor Șontea 

Călin – Petru Corciovă 

Anatolie Iavorschi 
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